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KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

KRATKE UPUTE

Uporablja samo testne lističe za merjenje 
glukoze v krvi Contour®next.

Koristi samo Contour®next test  
senzore za mjerenje glukoze u krvi.

Merilnik Contour®next ONE

Siv pravokotni del: Ta konec 
vstavi v odprtino za testni listič

Odprtina za testni listič

Gumb OK

smartLIGHT (Lučka)

Vrh testnega lističa: Tukaj se vsrka 
vzorec krvi

Gumb gor 

Gumb dol 

PREVIDNOSTNO OBVESTILO
Merilnik Contour next ONE deluje 
samo s testnimi lističi Contour®next in 
kontrolno tekočino Contour®next.

 Za namen uporabe merilnika ter seznam 
pomembnih varnostnih informacij, opozoril 
in previdnostnih ukrepov preberi navodila za 
uporabo merilnika Contour next ONE.

Glukometar Contour®next ONE

Sivi kraj senzora: Umetnite ovaj 
kraj u ulaz za test senzor

Ulaz za test senzor

Tipka OK

smartLIGHT

Vrh za uzorak: Uzorak krvi uvlači se ovdje

Tipka za listanje gore

Tipka za listanje 
dolje 

OPREZ
Glukometar Contour next one radi 
samo s Contour®next test senzorima i 
Contour®next kontrolnom otopinom.

 Pročitajte poglavlje Namjena 
glukometra i popis važnih sigurnosnih 
informacija, upozorenja i mjera opreza u 
Contour next ONE Uputama za uporabu.

Aplikacija Contour™Diabetes
Rezultate iz merilnika Contour next ONE 
lahko samodejno brezžično preneseš v 
pametni telefon ali tablico.
1. Na pametnem telefonu ali tablici pojdi 

v spletno trgovino App StoreSM ali 
Google Play™.

2. Poišči aplikacijo Contour™Diabetes.
3. Namesti aplikacijo Contour™Diabetes 

in upoštevaj navodila za povezovanje 
merilnika.

 
ALI Če želiš izvedeti več, skeniraj  
kodo QR ali obišči spletno stran  
www.contourone.com. 

OPOMBA: Če merilnika ne povežeš z 
aplikacijo Contour™Diabetes, upoštevaj 
navodila v razdelku Začetne nastavitve v 
merilniku, ko prvič vključiš merilnik.

Vklop in izklop merilnika
• Pritisni in drži gumb OK 2 sekundi, dokler 

se merilnik ne vključi ali izključi.
• Vstavi testni listič v merilnik, da se 

merilnik vključi.
• Dvakrat pritisni OK, ko je merilnik 

izključen, da se vključi bela lučka v 
odprtini za testni listič.

Aplikacija Contour™Diabetes
Rezultate iz glukometra Contour next ONE 
možete automatski bežično prenijeti na svoj 
pametni telefon ili tablet.
1. Na pametnom telefonu ili tabletu posjetite 

App StoreSM ili Google Play™ trgovinu.
2. Potražite aplikaciju Contour Diabetes.
3. Instalirajte aplikaciju Contour Diabetes  

i slijedite upute za povezivanje 
glukometra.

 
ILI Za više informacija skenirajte 
aplikacijom za QR kodove ili posjetite 
www.contourone.com. 

NAPOMENA: Ako ne povežete 
svoj glukometar s aplikacijom 
Contour Diabetes, slijedite upute u 
dijelu Početno postavljanje na glukometru 
kada prvi put uključite svoj glukometar.

Uključivanje i isključivanje 
glukometra
• Pritisnite i držite tipku OK 2 sekunde dok 

se glukometar ne uključi ili isključi.
• Umetnite test senzor u glukometar za 

uključivanje.
• Pritisnite OK dva puta kada je glukometar 

isključen za uključenje bijelog svjetla 
ulaza za test senzor.

Gumbi gor/dol, pomik/OK

Zunanji obroč

• Gumba  in   
na zunanjem 
obroču omogočata 
pomik po 
možnostih.

• Ko simbol utripa, ga lahko izbereš ali 
spremeniš.

Gumb OK
• Pritisni gumb OK, 

da potrdiš izbiro. 

Začetne nastavitve v merilniku
Pritisni in drži gumb OK 2 sekundi, dokler se 
merilnik ne vključi.

Gumb OK

OPOMBA: Zaslon se zatemni po 
30 sekundah neaktivnosti. Če želiš ponovno 
osvetliti zaslon, pritisni gumb OK.
Začetna nastavitev se začne z izbiro 
Ogled prednastavljenega ciljnega 
območja.

Tipke za listanje gore/dolje, 
listanje/OK

Vanjski prsten

• Tipke  i   
na vanjskom 
prstenu 
omogućavaju 
listanje kroz opcije.

• Kada simbol treperi, možete ga odabrati 
ili promijeniti.

Tipka OK
• Pritisnite tipku OK 

za odabir.

Početno postavljanje na 
glukometru
Pritisnite i držite tipku OK 2 sekunde dok se 
glukometar ne uključi.

Tipka OK

NAPOMENA: Zaslon će se zatamniti nakon 
30 sekundi neaktivnosti. Za ponovno 
uključenje zaslona, pritisnite tipku OK.
Početno postavljanje započinje s 
prikazom tvornički postavljene ciljne 
vrijednosti.

 1  Ogled prednastavljenega 
ciljnega območja

Merilnik tvoje rezultate meritev glukoze 
v krvi primerja s ciljnim območjem (na 
primer 3,9–7,2 mmol/L), da ti pove, ali je tvoj 
rezultat meritve:
• v  tvojem ciljnem območju.
• nad  tvojim ciljnim območjem.
• pod  tvojim ciljnim območjem.
Prednastavljeno ciljno območje lahko po 
začetni nastavitvi merilnika spremeniš v 
aplikaciji Contour Diabetes.
Merilnik prikaže 
prednastavljeno skupno 
ciljno območje.

1. Za premik na naslednji zaslon pritisni 
gumb OK.

Nadaljuj z Nastavitvijo časa.

 1  Prikaz tvornički postavljene 
ciljne vrijednosti

Glukometar uspoređuje vaše rezultate 
šećera u krvi s rasponom ciljnih vrijednosti 
(npr. 3,9 mmol/L - 7,2 mmol/L) kako biste 
saznali je li vaš rezultat testiranja:
• unutar  vašeg raspona ciljnih 

vrijednosti.
• iznad  vašeg raspona ciljnih 

vrijednosti.
• ispod  vašeg raspona ciljnih 

vrijednosti.
Ovaj tvornički postavljen raspon ciljnih 
vrijednosti možete promijeniti u aplikaciji 
Contour Diabetes nakon početnog 
postavljanja glukometra.
Glukometar prikazuje 
tvornički postavljen ukupni 
raspon ciljnih vrijednosti.

1. Za prelazak na sljedeći zaslon pritisnite 
tipku OK.

Nastavite na Postavljanje vremena.

Deluje z aplikacijo Contour™Diabetes, 
ki je na voljo v spletni trgovini App StoreSM 

ali Google Play™.

Radi s aplikacijom Contour™Diabetes 
koja je dostupna za preuzimanje u trgovini 

App StoreSM ili Google Play™.

 2 Nastavitev časa
Utripa ura.
1. Za spremembo ure 

pritisni gumb  ali  na 
zunanjem obroču.

2. Za potrditev nastavitve ure in premik na 
minute pritisni gumb OK.

3. Za spremembo minut pritisni  
gumb  ali  na zunanjem obroču,  
nato pritisni gumb OK.
Za 12-urni zapis časa izberi AM ali PM,  
pritisni gumb  ali  na zunanjem 
obroču, nato pritisni gumb OK.

 3 Nastavitev datuma
Utripa leto.
1. Za spremembo leta pritisni 

gumb  ali , nato pritisni 
gumb OK.

2. Za spremembo meseca pritisni  
gumb  ali , nato pritisni gumb OK.

3. Za spremembo dneva pritisni  
gumb  ali , nato pritisni gumb OK.

 2 Postavljanje vremena
Sat treperi.
1. Za promjenu sata,  

pritisnite tipku  ili  na 
vanjskom prstenu.

2. Za postavljanje sata i prijelaz na minute, 
pritisnite tipku OK.

3. Za promjenu minuta, pritisnite tipku  
 ili  na vanjskom prstenu, a zatim 

pritisnite tipku OK.
Za 12-satni format odaberite AM 
(prijepodne) ili PM (poslijepodne), 
pritisnite tipku  ili  na vanjskom 
prstenu, a zatim pritisnite tipku OK.

 3 Postavljanje datuma
Godina treperi.
1. Za promjenu godine, 

pritisnite tipku  ili , a 
zatim pritisnite tipku OK.

2. Za promjenu mjeseca, pritisnite tipku  
 ili , a zatim pritisnite tipku OK.

3. Za promjenu dana, pritisnite tipku  ili , 
a zatim pritisnite tipku OK.

 4 Nastavitev je zaključena
Merilnik na kratko prikaže shranjene 
nastavitve, nato zapiska in se IZKLJUČI.

Nastavitev je zaključena.

Merjenje z odvzemom iz blazinice 
prsta

 Za podrobna navodila o pripravi 
sprožilne naprave glej navodila za sprožilno 
napravo.

 OPOZORILO: Potencialna 
biološka nevarnost

• Pred merjenjem in po njem umij 
roke z milom in vodo ter jih osuši. 
Tako ravnaj vedno, kadar rokuješ 
z merilnikom, sprožilno napravo ali 
testnimi lističi.

• Vsi deli tega kompleta predstavljajo 
biološko nevarnost in so lahko 
potencialni prenašalci kužnih bolezni.

Za več informacij glej navodila za 
uporabo sistema Contour next ONE.

 4 Postavljanje je dovršeno
Glukometar će nakratko prikazati vaše 
spremljene postavke, zatim se oglasiti 
zvučnim signalom i ISKLJUČITI SE.

Postavljanje je dovršeno.

Testiranje iz jagodice prsta
 Detaljne upute za pripremu lancetara 

potražite u umetku lancetara.

 UPOZORENJE: Potencijalna 
biološka opasnost

• Prije i nakon testiranja ili rukovanja 
glukometrom, lancetarom ili test 
senzorima uvijek dobro operite ruke 
sapunom i vodom, te ih osušite.

• Svi dijelovi ovog seta smatraju se  
biološki opasnima mogu prenijeti 
zarazne bolesti.

Dodatne informacije potražite u 
Uputama za uporabu glukometra 
Contour next one.

PREVIDNOSTNO OBVESTILO
• Priložena sprožilna naprava je 

namenjena za samokontrolo glukoze 
pri eni sami osebi. Sprožilne naprave 
zaradi nevarnosti okužbe ne sme 
uporabljati več oseb.

• Pred prvo izvedbo meritve glukoze v 
krvi nastavi svoj merilnik. Glej Začetna 
nastavitev v merilniku.

Za več informacij glej navodila za 
uporabo sistema Contour next ONE.

1. Pripravi sprožilno napravo.  
Za podrobna navodila glej navodila za 
sprožilno napravo.

2. Testni listič s sivim pravokotnim delom 
naprej čvrsto vstavi v odprtino za testni 
listič. Ob tem merilnik zapiska.

OPREZ
• Priloženi lancetar namijenjen je 

samokontroli za jednog pacijenta. 
Ne smije se koristiti na više od jedne 
osobe zbog opasnosti od infekcije.

• Napravite početno postavljanje 
glukometra prije prvog testiranja 
šećera u krvi. Pogledajte Početno 
postavljanje na glukometru.

Dodatne informacije potražite u 
Uputama za uporabu glukometra 
Contour next ONE.

1. Pripremite lancetar. 
Detaljne upute naći ćete u umetku 
lancetara.

2. Čvrsto umetnite sivi kraj novog test 
senzora u ulaz za test senzor dok se 
glukometar ne oglasi zvučnim signalom.

Merilnik se vključi in prikaže zaslon Dotakni 
se kapljice krvi. Merilnik je zdaj pripravljen 
na merjenje.

3. Uporabi sprožilno napravo za pridobivanje 
kapljice krvi iz blazinice prsta.

4. Masiraj dlan in prst v smeri proti mestu 
vboda, tako da se oblikuje kapljica krvi.

5. S konico testnega lističa se takoj dotakni 
kapljice krvi.

6. Če merilnik zapiska dvakrat in se na 
zaslonu prikaže utripajoča kapljica krvi, 
na testnem lističu ni dovolj krvi. Na testni 
listič v 60 sekundah nanesi več krvi.

Pojdi na naslednjo stran, na Merjenje z 
odvzemom iz blazinice prsta in označevalniki 
za obrok.

Glukometar će se uključiti i prikazati zaslon 
Nanesi krv. Glukometar je sada spreman za 
testiranje kapljice krvi.

3. Koristite lancetar za dobivanje kapljice 
krvi iz jagodice prsta.

4. Trljajte ruku i prst u smjeru mjesta uboda 
kako bi se stvorila kapljica krvi.

5. Vrhom test senzora odmah dotaknite 
kapljicu krvi.

6. Ako se glukometar dvaput oglasi zvučnim 
signalom i zaslon prikaže trepereću 
kapljicu krvi, test senzor nema dovoljno 
krvi. Nanesite više krvi na test senzor u 
roku od 60 sekundi.

Okrenite stranicu za nastavak na dio o  
Testiranju iz jagodice prsta i oznakama  
obroka.

Potrebujete pomoč?
Za več informacij pojdi na spletno 
stran www.contourone.com ali pokliči 
službo za pomoč uporabnikom izdelkov 
Diabetes Care: 080 1880.

Tvoj merilnik je prednastavljen in zaklenjen, 
tako da prikazuje rezultate v mmol/L. Če 
je tvoj rezultat prikazan v mg/dL, se obrni 
na službo za pomoč uporabnikom izdelkov 
Diabetes Care, ki je dosegljiva na brezplačni 
telefonski številki 080 1880.

Trebate pomoć?
Za više informacija posjetite  
www.contourone.com ili nazovite službu za 
korisnike tvrtke MEDiLAB: 0800 600 900 
(dostupna radnim danom od 8 do 16 sati).

Glukometar je tvornički postavljen i zaključan za 
prikaz rezultata u mmol/L. Ako želite rezultate 
u mg/dL, obratite se službi za korisnike tvrtke 
MEDiLAB, radnim danom od 8 do 16 sati na 
sljedeći besplatni telefonski broj – 0800 600 900.

Za in vitro diagnostično uporabo.
Za informacije o patentih in povezanih licencah glej spletno stran  
www.patents.ascensia.com.
Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Contour, Glucofacts, Microlet, 
logotip Brez kodiranja in Second-Chance so blagovne znamke in/ali 
registrirane blagovne družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani 
v ZDA in drugih državah. Spletna trgovina App Store je storitvena znamka 
družbe Apple Inc. 
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke v 
lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., zato gre pri kakršni koli uporabi teh znamk s 
strani družbe Ascensia Diabetes Care za uporabo pod licenco. 
Google Play in logotip Googla Play so blagovne znamke podjetja Google Inc.
(® = registrirana blagovna znamka. TM = neregistrirana  
blagovna znamka. SM = storitvena znamka.) 
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov in se  
uporabljajo samo za informativne namene. Nobeno razmerje  
ali odobritev ne smeta biti privzeta ali implicirana. 

Za in vitro dijagnostičku uporabu.
Za informacije o patentima i povezanim licencama posjetite  
www.patents.ascensia.com.
Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Contour, Glucofacts, Microlet, 
logotip Bez Kodiranja (No Coding) i Second-Chance zaštitni su znakovi i/ili  
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple i logotip Apple zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u 
SAD-u i drugim državama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc.
Slovni znak i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u 
vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., i svaka uporaba tih znakova od 
strane tvrtke Ascensia Diabetes Care je pod licencom.
Google Play i logotip Google Playa zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
(® = registrirani zaštitni znak. TM = neregistrirani zaštitni znak.  
SM = uslužni žig.) 
Svi drugi zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika  
i koriste se isključivo u informativne svrhe. Ne može se  
zaključiti ili pretpostaviti bilo kakav odnos ili odobravanje. 

Distributer za Slovenijo:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 542 51 11
Brezplačni tel.: 080 1880
info@zaloker-zaloker.si
www.zaloker-zaloker.si
www.contourone.com

Zastupnik i distributer za RH:
MEDiLAB d.o.o.
Hondlova 2/9
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
tel. +385 1 2356 730
bespl. tel. 0800 600 900
fax. +385 1 2356 700
www.medilab.hr
www.contourone.com
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Rezultati LO (NIZ) ali HI (VIS)
• Če merilnik dvakrat zapiska in prikaže 

zaslon LO (NIZ), je izmerjena vrednost 
glukoze v krvi pod 0,6 mmol/L. Takoj 
ukrepaj po navodilih zdravnika. 
Posvetuj se z zdravstvenim delavcem.

• Če merilnik enkrat zapiska in prikaže 
zaslon HI (VIS), je izmerjena vrednost 
glukoze v krvi nad 33,3 mmol/L.

1. Dobro si umij in osuši roke.
2. Ponovi meritev z novim lističem.

Če so rezultati še vedno nad 33,3 mmol/L, 
takoj ukrepaj po navodilih zdravnika.
Če želiš izključiti merilnik, izvleci testni listič.

Rezultati LO (nisko) ili HI (visoko)
• Ako se glukometar dva puta oglasi 

zvučnim signalom i prikaže zaslon 
LO (nisko), očitanje šećera u krvi je ispod 
0,6 mmol/L. Odmah postupite prema 
savjetu liječnika. Obratite se svom 
liječniku.

• Ako se glukometar jednom oglasi 
zvučnim signalom i prikaže zaslon 
HI (visoko), očitanje šećera u krvi je iznad 
33,3 mmol/L.

1. Dobro operite i osušite ruke.
2. Ponovite testiranje novim test senzorom.

Ako su rezultati i dalje iznad 33,3 mmol/L, 
odmah postupite prema savjetu liječnika.
Za isključivanje glukometra izvadite test  
senzor.

Dnevnik
1. Če želiš vključiti merilnik, 

pritisni in drži gumb OK 
2 sekundi.

Na zaslonu Domov sta na voljo 2 možnosti: 
Dnevnik in Nastavitve.
Utripa Dnevnik .
2. Za ogled vnosov v Dnevnik pritisni 

gumb OK.
3. Pritiskaj gumba  in  na zunanjem 

obroču za pomik po Dnevniku.

Nastavitve
Nastavitve, kot sta Zvok in Ciljna lučka 
(smartLIGHT), lahko vključiš in izključiš v 
Nastavitvah.
1. Če želiš označiti simbol za Nastavitve  

na zaslonu Domov, pritisni gumb  na 
zunanjem obroču.

2. Ko simbol za Nastavitve utripa, pritisni 
gumb OK za vstop v Nastavitve.

Dnevnik
1. Za uključenje glukometra, 

pritisnite i držite tipku OK  
2 sekunde.

Početni zaslon ima 2 opcije: Dnevnik i 
Postavke.
Dnevnik  treperi.
2. Za pregled unosa u Dnevniku pritisnite 

tipku OK.
3. Pritisnite tipku  i  na vanjskom prstenu 

za listanje kroz Dnevnik.

Postavke
Postavke kao što su zvuk i svjetlo ciljne 
vrijednosti (smartLIGHT) možete uključiti i 
isključiti u Postavkama.
1. Za označavanje simbola Postavki  na 

početnom zaslonu, pritisnite tipku  na 
vanjskom prstenu.

2. Kada simbol Postavki treperi, pritisnite 
tipku OK za pristup Postavkama.

3. Še naprej pritiskaj gumb OK, ko se 
pomikaš po posameznih nastavitvah, 
dokler ne najdeš nastavitve, ki jo želiš 
spremeniti.

Prikazale se bodo možnosti, kot so:
• Zapis časa
• Čas
• Zapis datuma
• Datum
• Zvok

• Označevalniki 
za obrok

• Ciljna območja
• Ciljne lučke 

(smartLIGHT)
• Bluetooth®

4. Ko najdeš nastavitev, ki jo želiš 
spremeniti, pritisni gumb  ali  na 
zunanjem obroču, da vključiš ali izključiš 
nastavitev ali da spremeniš vrednost.

 
ali 

5. Če želiš potrditi spremembo, pritisni 
gumb OK.

Če želiš zapustiti Dnevnik ali zadnji zaslon 
Nastavitve in se vrniti na zaslon Domov, 
pritisni gumb OK.

3. Nastavite pritiskati tipku OK prilikom 
listanja postavki dok ne pronađete 
postavku koju želite promijeniti.

Vidjet ćete opcije kao što su:
• Format vremena
• Vrijeme
• Format datuma
• Datum
• Zvuk
• Oznake obroka

• Rasponi ciljnih 
vrijednosti

• Svjetla ciljne 
vrijednosti 
(smartLIGHT)

• Bluetooth®

4. Kada pronađete postavku koju želite 
promijeniti, pritisnite tipku  ili  na 
vanjskom prstenu da biste On (uključili) 
ili Off (isključili) postavku ili promijenili 
vrijednost.

 
ili 

5. Za prihvaćanje izmjene, pritisnite 
tipku OK.

Za izlazak iz Dnevnika ili posljednjeg 
zaslona Postavki i povratak na početni 
zaslon, pritisnite tipku OK.

Vklop označevalnikov za obrok
Če merilnik ni 
VKLJUČEN: 
1. Pritisni in drži 

gumb OK približno 
2 sekundi, dokler 
se merilnik ne 
vključi.

Gumb OK

2. Počakaj, dokler 
simbol za Dnevnik 
na zaslonu Domov 
ne začne utripati. 

3. Pritisni gumb   
na zunanjem  
obroču.

Zunanji obroč

Uključivanje oznaka obroka
Ako glukometar nije 
UKLJUČEN: 
1. Pritisnite i 

držite tipku OK 
2 sekunde dok 
se glukometar ne 
uključi.

Tipka OK

2. Pričekajte dok 
simbol Dnevnika 
ne počne treperiti 
na početnom 
zaslonu.

3. Pritisnite tipku    
na vanjskom 
prstenu.

Vanjski prsten

Simbol Pomen

Izbrana možnost Brez oznake; 
uporabi se za meritve, ki niso 
opravljene na tešče, pred ali 
po obroku

Rezultat meritve glukoze v krvi 
je v ciljnem območju

Rezultat meritve glukoze v krvi 
je nad ciljnim območjem

Rezultat meritve glukoze v krvi 
je pod ciljnim območjem

Simbol za Bluetooth; označuje, 
da je nastavitev Bluetooth 
vključena; merilnik lahko 
komunicira z mobilno napravo

Bateriji sta skoraj prazni in ju je 
treba zamenjati

Označuje napako merilnika

Simbol Što znači

Odabrano Bez oznake; koristi 
se prilikom testiranja u vrijeme 
koje nije ni natašte ni prije ni 
iza obroka

Rezultat testiranja šećera u 
krvi je unutar raspona ciljnih 
vrijednosti

Rezultat testiranja šećera u 
krvi je iznad raspona ciljnih 
vrijednosti

Rezultat testiranja šećera u 
krvi je ispod raspona ciljnih 
vrijednosti

Bluetooth simbol; označava 
da je postavka Bluetooth 
uključena; glukometar može 
komunicirati s mobilnim 
uređajem

Baterije su poluprazne i treba ih 
zamijeniti

Označava pogrešku s 
glukometrom

Simbol Pomen

 
Tvoj dnevnik

Nastavitve

Nastavitev ciljne lučke 
(smartLIGHT) (zelena = V 
ciljnem območju; rdeča = Pod 
ciljnim območjem; rumena = Nad 
ciljnim območjem) 

Prikazano je ciljno območje ali 
ciljna nastavitev

Označevalnik za obrok Na 
tešče; uporabi se za meritev, 
kadar pred merjenjem 8 ur niste 
zaužili hrane ali pijače z izjemo 
vode ali brezkaloričnih pijač

Označevalnik Pred obrokom; 
uporabi se za meritev znotraj 
1 ure pred obrokom

Označevalnik Po obroku; 
uporabi se za meritev znotraj 
2 ur po prvem grižljaju obroka

Simbol Što znači

 
Vaš Dnevnik

Postavke

Postavka svjetla ciljne 
vrijednosti (smartLIGHT) 
(zelena=unutar ciljne vrijednosti; 
crvena=ispod ciljne vrijednosti; 
žuta=iznad ciljne vrijednosti) 

Prikazana je postavka raspona 
ciljnih vrijednosti ili ciljne 
vrijednosti

Oznaka obroka Natašte; koristi 
se prilikom testiranja nakon 
posta (8 sati bez uzimanja 
hrane i pića, osim vode ili 
napitaka bez kalorija)

Oznaka Prije obroka; koristi se 
prilikom testiranja unutar 1 sata 
prije obroka

Oznaka Iza obroka; koristi se 
prilikom testiranja unutar 2 
sata nakon uzimanja prvog 
zalogaja obroka

4. Ko simbol za 
Nastavitve utripa, 
pritisni gumb OK.

5. Še naprej pritiskaj gumb OK, da se 
pomikaš po posameznih nastavitvah, 
dokler ne vidiš zaslona Označevalnik 
za obrok.

Zaenkrat še ne 
pritisni gumba OK.

6. Pritisni gumb  ali , tako da utripa  
On (Vključeno).

7. Pritisni gumb OK.

8. Preglej vsako ciljno območje in pritisni 
gumb OK, da se pomakneš na naslednje 
ciljno območje.

Funkcija Označevalnik za obrok je 
vključena.

4. Kada simbol 
Postavki treperi, 
pritisnite tipku OK.

5. Nastavite pritiskati tipku OK za listanje 
kroz postavke dok ne stignete do zaslona 
postavke Oznaka obroka.

Nemojte još 
pritisnuti tipku OK.

6. Pritisnite tipku  ili  kako bi treperilo On 
(uključeno).

7. Pritisnite tipku OK.

8. Pregledajte svaki raspon ciljnih vrijednosti 
i pritisnite tipku OK za prelazak na 
sljedeći raspon.

Značajka Oznake obroka je On (uključena).

Merjenje z odvzemom iz blazinice 
prsta, se nadaljuje

PREVIDNOSTNO OBVESTILO
Lanceto odstrani iz sprožilne naprave 
po navodilih za sprožilno napravo.

Merilnik prikaže tvoj rezultat z enotami, 
časom, datumom in indikatorjem za ciljno 
območje: V ciljnem območju , Pod ciljnim 
območjem  ali Nad ciljnim območjem .

Odprtina za testni listič se obarva, kar označi 
tvojo vrednost rezultata glede na ciljno 
območje.

V ciljnem  
območju

Pod ciljnim 
območjem

Nad ciljnim 
območjem

Testiranje iz jagodice prsta, 
nastavak

OPREZ
Upute za uklanjanje lancete iz lancetara 
nalaze se u umetku lancetara.

Glukometar prikazuje rezultat zajedno 
s jedinicama, vremenom, datumom i 
pokazateljem ciljne vrijednosti: unutar ciljne 
vrijednosti , ispod ciljne vrijednosti  ili 
iznad ciljne vrijednosti .

Ulaz za test senzor prikazuje boju koja 
predstavlja vrijednost rezultata u usporedbi s 
rasponom ciljnih vrijednosti.

unutar ciljne 
vrijednosti

ispod ciljne 
vrijednosti

iznad ciljne 
vrijednosti

Izbira označevalnika za obrok med 
merjenjem glukoze v krvi

Simboli označevalnikov za obrok

Brez oznake

Po obroku

Pred obrokom

Na tešče

OPOMBA: Merjenje glukoze v krvi 
moraš opraviti prej, preden lahko izbereš 
označevalnik za obrok. Označevalnika za 
obrok ne moreš izbrati v Nastavitvah.
1. Izmeri glukozo v krvi. Glej Merjenje 

z odvzemom iz blazinice prsta v teh 
navodilih.

2. Ne izvleci testnega lističa, dokler ne 
izbereš označevalnika za obrok.

Označevalnik za obrok utripa na zaslonu z 
rezultatom meritve glukoze v krvi:

3. Če je utripajoči označevalnik za obrok 
tisti, ki ga želiš izbrati, pritisni gumb OK.

Odabir oznake obroka tijekom 
testiranja šećera u krvi

Simboli oznaka obroka

Natašte

Prije obroka Bez oznake

Iza obroka

NAPOMENA: Morate obaviti testiranje 
šećera u krvi prije odabira oznake obroka. 
Oznaku obroka ne možete odabrati u 
Postavkama.
1. Testirajte šećer u krvi. Pogledajte 

Testiranje iz jagodice prsta u ovim 
uputama.

2. Ne uklanjajte test senzor dok ne 
odaberete oznaku obroka.

Oznaka obroka treperi na zaslonu rezultata 
šećera u krvi:

3. Ako želite odabrati trepereću oznaku 
obroka, pritisnite tipku OK.

Če želiš izbrati drug 
označevalnik za 
obrok, pritisni  
gumb  ali  na 
zunanjem obroču 
za pomik po 
označevalnikih.

Zunanji obroč

4. Ko utripa označevalnik za obrok, ki ga 
želiš izbrati, pritisni gumb OK.

OPOMBA:
• Če označevalnika za obrok ne izbereš v 

30 sekundah, se zaslon zatemni. Pritisni 
kateri koli gumb, da znova osvetliš zaslon, 
in izberi želeno možnost.

• Če označevalnika za obrok ne izbereš v 
3 minutah, se merilnik izključi. Izmerjena 
vrednost glukoze v krvi se shrani v 
Dnevnik brez označevalnika za obrok.

Za odabir druge 
oznake obroka 
pritisnite tipku  
ili  na vanjskom 
prstenu za listanje 
kroz oznake.

Vanjski prsten

4. Kada željena oznaka obroka treperi, 
pritisnite tipku OK.

NAPOMENA:
• Ako ne odaberete oznaku obroka u roku 

od 30 sekundi, zaslon će se zatamniti. 
Pritisnite bilo koju tipku za ponovno 
uključenje zaslona i odaberite oznaku.

• Ako ne odaberete oznaku obroka 
u roku od 3 minute, glukometar će 
se isključiti. Vaše očitanje šećera u 
krvi bit će pohranjeno u Dnevnik bez 
oznake obroka.

Zaslon merilnika

Zaslon glukometra
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