Potrebujete pomo¢?

Za ve¢ informacij obis¢ite spletno stran
www.diabetes.ascensia.com ali

pokli¢ite sluzbo za pomo¢ uporabnikom
izdelkov: 080 1880.

Merilnik je prednastavljen in zaklenjen tako,
da prikazuje rezultate v mmol/L. Ce je rezultat
prikazan v mg/dL, se obrnite na sluzbo za
pomo¢ uporabnikom.

Distributer za Slovenijo:
Zaloker & Zaloker d.0.0.
Kajuhova ulica 9

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: 01542 51 11
Brezplaéni tel.: 080 1880
info@zaloker-zaloker.si
www.zaloker-zaloker.si

Za in vitro diagnostiéno uporabo.

Za informacije o patentih in povezanih licencah glejte
www.patents.ascensia.com.

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, logotip No Coding
(Brez kodiranja), Second-Chance, logotip Second-Chance sampling,
Smartcolour in Smartlight so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne
znamke druzbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki druzbe Apple Inc., registrirani

v ZDA in drugih drZavah. Spletna trgovina App Store je storitvena znamka
druzbe Apple Inc.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke v
lasti druzbe Bluetooth SIG, Inc., zato gre pri kakrani koli uporabi teh znamk
s strani druzbe Ascensia Diabetes Care za uporabo pod licenco.

Google Play in logotip Googla Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.
(® = registrirana blagovna znamka. ™ = neregistrirana blagovna znamka.

SV = storitvena znamka.)

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov in se uporabljajo
samo za informativne namene. Nobeno razmerje ali odobritev ne smeta biti
privzeta ali implicirana.
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Sistem za merjenje glukoze v krvi

Deluje z aplikacijo CONTOUR®DIABETES,
ki je na voljo v spletni trgovini
App Store™ ali Google Play™.

Second-Chance®
sampling

BREZ V
KODIRANJA /¢,

Uporablja samo testne listice
za merjenje glukoze v krvi
CONTOUR®NEXT.

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

Merilnik CONTOUR®NEXT

Gumb gor A

Gumb dol ¥

Luéka na Gumb OK

odprtini za
testni listic

Siv pravokotni —w

del: Ta konec
vstavite v
odprtino za
testni listi¢

Odprtina za
testni listi¢

/@&— Vrh testnega listi¢a:
Tukaj se vsrka vzorec Krvi

OPOMBA: Merilnik ima predhodno
nastavljen ¢as, datum in ciljno obmodje.
Te funkcije lahko spremenite v moznosti
Nastavitve.

(T3] Preberite navodila za uporabo merilnika
CONTOUR NEXT za namen uporabe

merilnika ter seznam pomembnih varnostnih
informacij, opozoril in previdnostnih ukrepov.

Vklop in izklop merilnika

e Pritisnite in drzite gumb OK priblizno
3 sekunde, dokler se merilnik ne vkljuci ali
izkljuci.

e Merilnik se bo vkljucil tudi z vstavitvijo
testnega listica v merilnik.

¢ Dvakrat pritisnite OK, ko je merilnik
izkljuéen, da se vkljuci bela lu¢ka v
odprtini za testni listic.

Zaslon Domov
Na zaslonu Domov

sta na voljo 043 cb.it.18
2 moznosti:
Dnevnik in
Nastavitve. _
{17
* Pritiskajte D? .
nevni
gumb V. dokler Nastavitve

zelena moznost
ne zacne utripati.

e Zaogled preteklih izmerjenih vrednosti
in povpredij pritisnite gumb OK, dokler
simbol za Dnevnik (utripa_} Glejte Dnevnik
in Ogled povprecij.

e Za spreminjanje moznosti Nastavitve
pritisnite gumb OK, ko simbol za moZnost
Nastavitve {uripa.; Glejte Nastavitve.

Za tabelo simbolov glejte Zaslon merilnika

na drugi strani.

OPOMBA: Ko simbol utripa, ga lahko
izberete.

Merjenje z odvzemom iz blazinice
prsta

[13] Za podrobna navodila o pripravi
sprozilne naprave glejte navodila za sprozilno
napravo.

1. Pripravite sprozilno napravo. Za podrobna
navodila glejte navodila za sprozilno
napravo.

. Testni listi¢ s sivim pravokotnim delom
naprej ¢vrsto vstavite v odprtino za testni
listi€. Ob tem merilnik zapiska.
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Merilnik se vklju€i in prikaze
zaslon Dotaknite se kapljice
krvi. Merilnik je zdaj pripravljen }
na merjenje. 0

N

3. Uporabite sprozilno napravo za
pridobivanje kapljice krvi iz blazinice prsta.

4. Masirajte dlan in prst v smeri proti mestu
vboda, tako da se oblikuje kapljica krvi.

5. S konico testnega listiCa se takoj dotaknite
kapljice krvi.

Moznost dodatnega nanosa krvi
Second-Chance® sampling

Ce merilnik zapiska dvakrat ()

in se na zaslonu prikaze EE;EE

utripajoca kapljica krvi z

znakom plus, na testnem

listi€u ni dovolj krvi.

ListiCa ne odstranjujte.

Imate 60 sekund ¢asa, L

da dodate ve¢ krvi na isti +‘
"

testni listic.

Oznacevalniki za obrok

Ko so oznacevalniki za obrok vklopljeni, lahko
izmerjene vrednosti oznacite kot Na teS¢e @
Pred obrokom 6 ali Po obroku f Glejte
Vklop oznacevalnikov za obrok.

Indikator za ciljno obmoc¢je
smartLIGHT®
Merilnik prikaze va$ rezultat z enotami,

¢asom, datumom in barvnim indikatorjem za
cilino obmocje:

Q Nad ciljnim obmogjem 4
o V cilinem obmodgju v
- Pod ciljnim obmogjem

Lucka na odprtini za testni listi¢ prikazuje
barvo, ki oznaduije, ali je izmerjena vrednost
nad, v ali pod vasim osebnim ciljnim
obmocjem.

Dnevnik
1. Ce Zelite vkljugiti

merilnik, pritisnite 043 cb. 118
in drzite gumb OK

'C_’:_sgl_q_{nde.

Utripar 3

Dnevnik [T (I

2. Za ogled vnosov v Dnevnik pritisnite
gumb OK, da vstopite v dnevnik.

3. Za pomik po moznosti Dnevnik pritisnite
gumb A ali ¥. Za hiter pomik po vnosih
pritisnite in drzite gumb A ali V.

4. Ce kadar koli Zelite izstopiti iz moznosti
Dnevnik in se vrniti na zaslon Domov,
pritisnite gumb OK.

Ogled povpredij

1. Ce Zelite iz zaslona Domov vstopiti v
Dnevnik, pritisnite gumb OK, medtem
ko Dnevnik []] utripa.

2. Za ogled povpredij pritisnite gumb A na
prvem zaslonu Dnevnik.

3. Za pomik po 7-dnevno  Stevilo
7-,14-,30-in povprecje meritev
90-dnevnih
povpredjih 1d Avg nfB
pritisnite gumb A. T

4. Za vrnitev l -1
naizmerjene — O
vrednosti
pritisnite gumb ¥
na moznosti
7d Avg
(7-dnevno
povprecje).

5. Ce kadar koli Zelite zapustiti povpredja
in se vrniti na zaslon Domov, pritisnite
gumb OK.

Nastavitve

Spremenite lahko nastavitve za:

e Datum: Spremenite obliko zapisa in
datum.

« Cas: Spremenite obliko zapisa in &as.

¢ Oznacevalniki za obrok @ 6 f:
Vkljug€ite ali izkljuCite oznacevalnike za
obrok.

* Brezziéna tehnologija Bluetooth® }:
Vkljugite ali izkljucite brezzi¢no tehnologijo
Bluetooth.

* Funkcija smartLIGHT -§-: Vkljugite ali
izklju€ite funkcijo smartLIGHT. Si ogledate
Barvni indikator za ciljno obmocje
smartLIGHT.

* Ciljna obmoéja @ : Si ogledate Ciljna
obmodja in jih spremenite.

» Zvok #): Vkljucite ali izkljucite Zvok.

« Opomnik ©: Vkljugite ali izkljugite
funkcijo opomnika.

OPOMBA: Ce Zelite spremeniti &as in
datum na merilniku, glejte navodila za
uporabo.

Spreminjanje nastavitev merilnika:

1. Da oznacite moznost Nastavitve #
iz zaslona Domov pritisnite gumb V.

2. Ko simbol za

Nastavitve 045 ¢b. 1.18
Fes==n L
wtripa,: pritisnite
gumb OK za vstop
v Nastavitve. g
m.-

Nadaljevanje Nastavitev na drugi

strani mmp



Nastavitve (nadaljevanje) Nastavite skupno ciljno obmoc¢je 5. Zanastavitev . oo OPOMBA: Z vklju¢enimi Oznacevalniki za Izbira oznacevalnika za obrok OPOMBA: Ce oznacevalnika za obrok Zaslon merilnika

Rezultati LO (NIZKA)

Lo 39 -1 6E e e Jat! : . :
3. Za pomik po utripajoce S obrok lahko nastavite Ciljni obmogji Pred med merijeniem alukoze v krvi ne izberete v 3 minutah, se merilnik izkljuci. Ce merilnik dvakrat . . .
mognostihp 045 6. 1.i8 moznosti Zgornje oot obrokom in Po obroku (glejte navodila za Simboi onaéealnikov ——— Izmerjena vrednost glukoze v krvi se shrani v zapiska in prikaZe 045 chb.ii.iB Simbol | Pomen Simbol | Pomen Simbol | Pomen
. . . v - -y
Nastavitve, kot je g meje skupnega " " l uporabo CONTOUR NEXT). Nastavite lahko o Dnevnik brez Oznacevalnika za obrok. zaslon LO (NIZKA), ML p . : Oznagevalnik za obrok Oznaduije, da je nastavitev
: e cilinega 5 & e tudi Opomnik. N Natesce X Po obroku s ; Vas dnevnik . : >
prikazano na sliki, i modes it & mmol/ L Nastavite opomnik je izmerjena l l l Na tesce; uporablja se za brezzi¢ne tehnologije
pritisnite gumb Qt J o mgcla lpflvtlsn'te Vklop funkcije Opomnik ¥ Pred obrokom X Brez oznake . vrednost glukoze v s meritev na tesc¢e (kadar pred )B Bluetooth vkljuéena;
A ali ¥, dokler O ¥ 3 5 i N o gumb A ali'v, . - S . Poskrbite, da bo funkcija Opomnik ® v krvi pod 0,6 mmol/L. ﬁ Nastavitve merilnika merjenjem 8 ur niste zauZili merilnik lahko komunicira z
Zeleni simbol ne Ce so Oznacevalniki za obrok izkljuceni, nato pa se Ko so Oznacevalniki za obrok vkljuceni, OPOMBA: Merjenje glukoze v krvi morate Nastavitvah vklopliena. hrane ali pijage z izjemo mobilno napravo
zacne utripati; lahko nastavite le 1 ciljno obmogje. Za gumb OK. lahko nastavite Opomnik za merjenje opraviti pred izbiro Oznaéevalnika za obrok. . Oznagite izmerjeno vrednost glukoze Takoj ukrepajte po navodilih zdravnika. vode ali brezkaloriénih pijac)

. Pritisnite gumb OK, da potrdite utripajoCi
simbol.

nastavitev ciljnih obmocij Pred obrokom
in Po obroku glejte navodila za uporabo
CONTOUR NEXT.

Vklop oznacevalnikov za obrok

1. Da oznacite moznost Nastavitve #

glukoze v krvi, potem ko oznacite izmerjeno
vrednost kot meritev Pred obrokom. Ce
so oznacevalniki za obrok izkljuceni,

Oznacevalnika za obrok ne morete izbrati
v Nastavitvah.

v krvi kot meritev Pred obrokom, nato
pritisnite gumb OK.

Posvetujte se z zdravstvenim delavcem.

Rezultati HI (VISOKA)

Indikator za ciljno obmocje
smartLIGHT (rumena = nad
cilinim obmoc¢jem, zelena =

X o & &

Oznacevalnik Pred obrokom:;
uporabi se za meritev znotraj

E Oznaduje napako merilnika

. iani i itisni ; X : 1. Izmerite glukozo v krvi. Glejte Merjenje . Za pomik od 2 ur “ o o v i Bateriii sta skoraj prazni in ju
gjrﬁtr)efrgl?gastavnve pritisnite 1. Da oznadite moznost Nastavitve £, iz zaslona Domov pritisnite gumb V. glejtedl\l/./r(]/op oznacevalnikov za obrok v teh z odvzemom iz blazinice prsta v teh k0.5 ure v fragzararaees . Ce merilnik enkrat 05 261118 \ C||Jn.€|>_m_ obmocju, rdeca = 1 ure pred obrokom m_h o trebja zamenjajt ip ]
e iz zaslona Domov pritisnite gumb V. 2. Ko simbol za Nastavitve utripa, pritisnite 2 00" navodilih. polurnih &asovnih I | zapiska in prikaze ' ol S O SO eI Oznagevalnik Po obroku:
Nastavitev lahko viljucite, izkljucite ali pa ji i i i i 1. Da oznadite moznost Nastavitve ¥ ; ; i ih pritisni Tl Wt zaslon HI (VISOKA), Lt : : oo 7-, 14-, 30- in 90-d
spremenite vrednost 2. Ko simbol za Nastavitve £¥ utripa, gumb OK za vstop v Nastavitve. . ) 2. Ne izvlecite intervalih pritisnite :l l l:f g , < W Gilino obmogije ali nastavitev uporabi se za meritev znotraj 1d Ry , 14-,30-in nevna
opre ; ednost. _ " pritisnite gumb OK za vstop v Nastavitve. 3. Za pomik - — iz zaslona Domov pritisnite gumb V. testnega listica, _ gumb A ali V. L : jeI limerjer:(a \(redgost l l l @ s s 9 | povpredja
. Ce Zelite sprejeti spre_membo in se vrniti . . Gili Y 4 do simbolov oM @b .,'15_ 2. Ko simbol za Nastavitve £ utripa, dokler ne izberete . . N (o) glukoze v krvi na mmol/ L obroka o -
3. Za pomik do simbola Ciljno obmoéje @&° A :
na zaslon Domov, pritisnite gumb OK. T ) . ) - . N " ; . . g v: 33,3 mmol/L. Skupno Stevilo izmerjenih
pritisnite gumb A ali ¥. Ko simbol utripa, Oznadéevalnik za ry pritisnite gumb OK za vstop v Nastavitve. oznacevalnika l l i Ge selite nastaviti Opomnik, pritisnite Rezultat meritve glukoze v Oanatevalnik 28 obrok ni wrednostilglukoze v ki
i i oy i ; . itisni St i i i 70 b . , * ar o znacevalnik za obrok ni ’
Za izstop iz nastavitev in vrnitev na pritisnite gumb OK. obrok pr|t|§n|te 2 & 3. Za} pomlk do S|mbolg Opomnik ® za obrok. s X mb OK. 1. Dobro si umijte in osusite roke. krvi je nad ciljnim obmocjem . n ki se uporablja za izradun
zaslon Domov: 4. Za nastavitev =T gumb A ali V. & pritisnite gumb A ali V. Oznaéevalnik gu 2. Ponovite meritev 2 novir listiderm izbran povpredii
1. Pritiskajte gumb A ali' V¥, ... utripajode 31 4. Ko utripajo A * 4. Ko simbol za Opomnik @ utripa, pritisnite za obrok utripa Zaslon se vrne na 045 221118 C- a0 ved 4333 : " « Rezultat meritve glukoze v P ) .
dokler simbol Nastavitve £ 4 moznosti | (| simboli za gumb OK. na zaslonu z izmerjeno vrednost e LL- e so rezultati Se vedno nad 33,3 mmol/L, krvi je v cilinem obmocju @ Funkcija Opomnik Rezultat meritve s kontrolno
ne za¢ne utripati. '"""“,)@'*-’ Spodnje meje Oznacevalnik za 5. Pritiskajte qumb rezultatom meritve Pred obrokom. v . ‘ﬁ takoj ukrepajte po navodilih zdravnika. , tekocino
L ©) . o e ) >ral’e 9 ; Vi ea ai ‘W Prav tako preverite tudi raven ketonov. Rezultat meritve glukoze v
2. Pritisnite gumb OK. skupnega < B obrok, pritisnite A ali ¥ dokler e " glukoze v krvi. Pojavi se slnlbol l l L e e . ) Krvi d cilinim obmod ‘)) Funkaii K _ S )
. L . L cilinega @ gumb OK. simbol On (Vklop) :' . -: 3. Ce je utripajo¢i oznaéevalnik za obrok Opomnik ©, — el (.Je'gellte izKljuciti merilnik, izviecite testni e Poc clinim ebmociem ncia vora + ‘ Navlst| 'testnl ISl
Qe stg v na§taV|tV|, kot je Datum., in ;ellte obmogja pritisnite 5. Pritiskaite qumb 4 ali ¥. dokler simbol On ne zaéne utripati : 'l l: i tisti. ki a selite izbrati. oritisnit b OK ki potrjuje, da je listic. vec Krvi
izstopiti, veCkrat zaporedoma pritisnite bAaliV . jte gu e P, ’ ! Ve ! ST, K1 ga zelile 1zbratl, prifisnite gum ' Opomnik nastavljen
: gumb A all 'y, (Vklop) ne za&ne {Utripati, nato pritisnite nato pritisnite - S , iZbi i & i P jen.
gumb OK, dokler se ne vrnete nazaj na % dipall ¥ M Za izbiro drugega simbola Oznacevalnika [T Aplikaciia C D
lon D nato pa Se gumb OK. gumb OK. © 2a obrok pritisnite qumb A ali ¥ plikacija CONTOUR®DIABETES vam
zasion bomov. gumb OK. P 9 ) omogoca prenos rezultatov iz svojega

4. Ko Zeleni oznaéevalnik za obrok {utripa,!

merilnika v zdruzljiv pametni telefon ali tabli¢ni
pritisnite gumb OK.

rac¢unalnik. Za navodila in funkcije si oglejte
navodila za uporabo merilnika.



